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RESUMO:  Devido  à  influência  das  baixas  temperaturas  do  solo,  no  início  do  período  de 








Foram  feitas  três  leituras  ao  dia  (9h,  15h,  21h),  no  período  de  4/10/2006  a  31/01/2007.  Os 
resultados  permitem  concluir  que:  o  termômetro  digital  testado  pode  ser  usado  para  medir  a 
temperatura  do  solo,  na  faixa  de  temperatura  estudada,  desde  que  adotados  os  fatores  de 
correção  gerados  pelas  equações  de  regressão;  o  baixo  custo,  apenas  18%  do  preço  de  um 
geotermômetro padrão, e a facilidade de  leitura podem favorecer o uso desse equipamento para 
medir a temperatura do solo nas propriedades rurais. 




ABSTRACT:  Low  soil  temperatures,  in  the  beginning  of  the  sowing  period,  can  affect  the 
duration  of  the  seedling  emergence  and,  consequentely,  the  infestation  of  weeds.  Due  to  this, 
many  irrigated  rice  producers  of  the  State  of  Rio  Grande  do  Sul  would  like  to  monitor  this 
variable  at  the  farm  level,  but with cheap  and  easy  to  handle  equipments. The objective of  this 
study was  to  evaluate  the  performance of  a digital  thermometer with  these  characteristics.  The 
performance  of  the  equipment,  produced  by  TFA  (Germany)  was  compared  with  a  mercury 





factors  indicated  by  the  linear  regression  equations;  the  low  cost,  only  18%  of  the  price  of  a 





monitorar,  nas  suas propriedades,  a  temperatura  do  solo  no  início  do  período  recomendado  de 
semeadura. A justificativa é que a ocorrência de baixas temperaturas do solo, nesse período, pode 
retardar  a  emergência  das  plântulas  em  mais  de  20  dias,  especialmente  das  cultivares  mais 




estações  meteorológicas  estão  entre  as  principais  dificuldades  apontadas,  especialmente  pelos 






O  equipamento  testado  foi  um  “Termômetro  Digital”  (TD),  produzido  pela  TFA 
(Alemanha)  e  importado  pela  INCOTERM  –  Indústria  de  Termômetros  Ltda.  (Porto  Alegre), 
cuja  referência é 7427.02.0.00. A  resolução das medidas é de ± 0,1°C e a acurácia de ± 1,0°C. 
Doravante, esse equipamento será denominado TD­TFA. 
Os  equipamentos  utilizados  para  avaliar  o  desempenho  do  TD­TFA  foram:  1) 
Geotermômetro de mercúrio com resolução de medidas de ± 0,2°C; 2) um sistema eletrônico de 
aquisição  de  dados  (Thermo­Recorder),  de  dois  canais, marca ESPEC  (Japão), modelo RT­12, 
com sensores de temperatura do solo modelo RTH­1050. A resolução das medidas é de ± 0,1°C e 
a acurácia é de ± 0,3°C. 
Os  dados  foram  coletados  na  Estação  Agroclimatológica  (Embrapa/UFPel),  situada  na 
Estação  de  Terras  Baixas  (ETB)  da  Embrapa  Clima Temperado, município de Capão  do Leão 
(Latitude: 31°52´00´´S; Longitude: 52°21´24´´ W Altitude: 13,24m). O solo da área é classificado 
como  Planossolo  Háplico  Eutrófico  Típico.  Os  sensores  do  TD­TFA  e  do  TR­ESPEC  foram 
instalados,  a  5cm de  profundidade,  ao  lado  de  um geotermômetro,  nessa mesma  profundidade, 
pertencente  ao  conjunto  geotermômetros  instalados  há  muitos  anos  na  referida  Estação.  As 
medições, nos três equipamentos, foram feitas às 9h, 15h e 21h (horário local, desconsiderando­se 




Os  custos  aproximados  dos  equipamentos  utilizados  foram:  TD­TFA:  R$  58,00  (US$ 
28.00); TR­ESPEC: R$ 1402,00 (US$ 677.00 ); Geotermômetro: R$ 314,00 (US$ 152.00)
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As  equações  de  regressão  obtidas  entre  o  TD­TFA  e  o  geotermômetro,  entre  o  TR­ 
ESPEC  e  o  geotermômetro,  e  entre  o  TD­TFA  e  o  TR­ESPEC,  nos  três  horários  de  leitura, 
foram as seguintes: 
y = 0,9282x – 0,1277 (R 2 = 0,974):  TD­TFA x Geotermômetro (9 h)  (Eq. 1) 
y = 0,8919x + 0,4641 (R 2 = 0,964):  TD­TFA x Geotermômetro (15 h)  (Eq. 2) 
y = 0,8787x + 1,7012 (R 2 = 0,911):  TD­TFA x Geotermômetro (21 h)  (Eq. 3) 
y = 0,97x + 0,58  (R 2 = 0,96):  TR­ESPEC x Geotermômetro (9 h)  (Eq. 4) 
y = 0,90x + 0,90  (R 2 = 0,97):  TR­ESPEC x Geotermômetro (15 h)  (Eq. 5) 
y = 0,97x + 0,61  (R 2 = 0,95):  TR­ESPEC x Geotermômetro (21 h)  (Eq. 6) 





relação  entre  os  métodos  de  medição.  Entretanto,  os  resultados  mostram  que  os  dois 























































­  O  termômetro  digital  testado  pode  ser  usado  para medir  a  temperatura  do  solo,  na  faixa  de 
temperatura  estudada,  desde  que  adotados  os  fatores  de  correção  gerados  pelas  equações  de 
regressão; 
­  O  baixo  custo,  apenas 18% do  preço  de  um geotermômetro padrão,  e  a  facilidade  de  leitura 
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